酶标仪：
1、波长：400-750nm，8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）
2、测量范围：0.0-4.0（A）
3、检测通道：8通道。
4、测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、外部计算机控制测量。
5、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。
6、测试速度：≤96孔/3秒（完成一次96孔板读数）。
7、稳定性：≤0.004
[bookmark: _GoBack]8、重复性：≤0.005A
9、显示方式：中文
10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果


